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Resumen
El presente art´ıculo propone una metodolog´ıa para el disen˜o y la fabricacio´n de implantes
craneales a partir de ima´genes DICOM y tecnolog´ıas CAD/CAM/CNC. Esta metodolog´ıa
parte de las Tomograf´ıas Axiales Computarizadas (TAC) de la cabeza del paciente, con
las cuales se lleva a cabo la reconstruccio´n tridimensional del cra´neo. Luego, en el sistema
CAD se reconstruye el implante variando la te´cnica empleada dependiendo de la regio´n del
cra´neo con defecto o trauma. Una vez obtenido el modelo, se disen˜a el montaje y se fabrica
el implante con soporte en tecnolog´ıa CAM/CNC.
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Abstract
It’s proposed a methodology in order to design and manufacture cranial implants using
DICOM and CAD/CAM/CNC technologies. This methodology begins when the designer
makes a three-dimensional cranial reconstruction using the Axial Computer Tomographies
(ACT) of the patient’s cranium. Next, using a CAD system, the designer rebuilds the
implant varying the used technique depending on the affected region. Finally, the designer
builds the assembling and manufactures the implant.
Key words: medical cranial implants, CAD/CAM/CNC systems, DICOM.
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1 Introduccio´n
La utilizacio´n de implantes para reemplazar partes del cuerpo humano perdidas por
causas como traumas, defectos conge´nitos, infecciones, tumores, cirug´ıas, entre otros, es
posible gracias al desarrollo de las ciencias me´dicas, los avances en las tecnolog´ıas de
procesamiento de ima´genes, los adelantos en las te´cnicas de disen˜o y manufactura, y la
investigacio´n sobre materiales biocompatibles. Sin embargo, las bondades de los adelantos
biome´dicos en lo que se refiere a la fabricacio´n de implantes, por los altos costos que
involucra, no esta´n al alcance de las personas con menor poder adquisitivo, lo que las
deja destinadas u´nicamente a su utilizacio´n masiva en los pa´ıses ma´s desarrollados y a
su aplicacio´n para unos pocos pacientes en los pa´ıses de menor desarrollo.
Una de las formas de abaratar los costos en la masificacio´n de implantes en nuestro
medio, es la de adoptar las te´cnicas y tecnolog´ıas empleadas en disen˜o y fabricacio´n a
nivel mundial.
Actualmente, en Colombia, hay carencias en el disen˜o y la manufactura de implantes
craneales, tenie´ndose que importar de pa´ıses que s´ı cuentan con las tecnolog´ıas adecuadas,
lo que eleva considerablemente los costos y aumenta los riesgos del paciente al tener que
esperar ma´s tiempo para recibir el implante. En Colombia existen algunos de los recursos
para fabricarlos, el problema radica en la falta de conocimiento y metodolog´ıas para
hacerlo.
Una alternativa viable, con los recursos y desarrollos tecnolo´gicos que tiene Colom-
bia para el disen˜o y la fabricacio´n de implantes craneales, es hacerlo con el soporte de
tecnolog´ıas CAD/CAM/CNC.
2 Te´cnicas y metodolog´ıas empleadas para el disen˜o y la fabri-
cacio´n de implantes craneales
El desarrollo tecnolo´gico, en lo que se refiere a nuevos materiales y te´cnicas de disen˜o y
manufactura, brindan diversas alternativas. A continuacio´n se mencionan las de mayor
relevancia.
2.1 Disen˜o y fabricacio´n de implantes craneales a partir de materiales de
relleno
Estas te´cnicas tienen como base el empleo de materiales particulados o de relleno que son
vaciados en el a´rea correspondiente a la zona afectada del cra´neo. Este tipo de materiales
se puede curar o solidificar con fluidos corporales para que posteriormente tomen la forma
correspondiente del cra´neo, dependiendo del espesor de la capa adicionada de material
particulado [5]. Esta te´cnica es recomendable u´nicamente cuando la zona afectada es
relativamente pequen˜a, entre 4 y 7 cm2 aproximadamente, dado que el implante resultante
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no presenta alta resistencia al impacto, y no se garantiza un alto nivel de ajuste a la forma
del cra´neo cuando el trauma o defecto es de gran taman˜o.
2.2 Disen˜o y fabricacio´n de implantes craneales a partir de materiales mol-
deables
Esta te´cnica se basa en la utilizacio´n de un parche elaborado con materiales que al
calentarlos se hacen moldeables. Esto permite al disen˜ador darle la forma requerida para
que se ajuste a la regio´n del cra´neo afectada. Una vez que el material se enfr´ıa, el implante
adquiere rigidez manteniendo la forma definida. Esta te´cnica es recomendable cuando el
defecto craneal es de taman˜o pequen˜o a mediano [5].
2.3 Disen˜o y fabricacio´n de implantes de cra´neo a partir de preformas de
sectores craneales
Diversas empresas fabrican en forma masiva preformas de sectores craneales para ser
utilizadas en la construccio´n de implantes. El modelo de la preforma es escogido segu´n
el sector que presenta el defecto y el taman˜o del cra´neo del paciente. La utilizacio´n
de preformas so´lo es recomendable cuando el taman˜o del defecto es considerablemente
grande, ya que e´stas se consiguen so´lo para amplios sectores del cra´neo, como es el caso
de un hemisferio completo. Con este me´todo no se garantiza un buen ajuste superficial
entre el implante y el cra´neo, y el e´xito de la cirug´ıa dependera´ en gran medida de la
habilidad del cirujano para ajustar la preforma a la zona afectada.
2.4 Implantes fabricados con el soporte de tecnolog´ıas CAD/CAM/CNC
La utilizacio´n de tecnolog´ıas CAD/CAM/CNC permite obtener implantes de cra´neo de
forma y geometr´ıa personalizada, ya que se parte de las tomograf´ıas computarizadas de
cada paciente.
La geometr´ıa del implante se puede obtener a partir de dos te´cnicas distintas:
Prensado de la´mina: se disen˜a, con la ayuda de la tecnolog´ıa CAD/CAM, un molde con
la parte negativa del implante en material cera´mico de alta resistencia a la compresio´n.
Una la´mina de material biocompatible fa´cilmente moldeable es depositada sobre el molde
cera´mico, para formar con una prensa hidra´ulica la geometr´ıa del implante presionando
la la´mina contra la cavidad del molde [1].
Maquinado directo: se disen˜a el implante con la ayuda de la tecnolog´ıa CAD/CAM.
Para la fabricacio´n del implante se parte de un bloque so´lido hecho de un material
biocompatible, maquinable. Sobre el bloque se realizan operaciones de desbaste y acabado
superficial con la ayuda de la tecnolog´ıa CAM/CNC, hasta obtener el implante final [2].
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3 Metodolog´ıa para obtener un implante craneal con el soporte
de tecnolog´ıas DICOM y CAD/CAM/CNC
En la figura (1) se muestra el diagrama de flujo de la metodolog´ıa propuesta para desa-







































































Figura 1: Secuencia metodolo´gica para obtener la aproximacio´n a un implante craneal
3.1 Obtencio´n de las tomograf´ıas
Como informacio´n entrante para el disen˜o y la fabricacio´n de implantes de cra´neo se
utilizan ima´genes digitales tipo DICOM. DICOM es un esta´ndar para la comunicacio´n
de ima´genes me´dicas y su informacio´n asociada. Este tipo de ima´genes puede obtenerse
a partir de diferentes te´cnicas, tales como las tomograf´ıas computarizadas, la resonancia
magne´tica, la medicina nuclear y el ultrasonido [3], [6], [7], [8], [9].
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3.2 Reconstruccio´n del modelo tridimensional del cra´neo
Para obtener el modelo tridimensional del cra´neo a partir de las TAC tomadas al paciente,
se utiliza una aplicacio´n de reconstruccio´n tridimensional me´dica. Con estas aplicaciones
se pueden exportar, en tres presentaciones diferentes, los modelos del cra´neo estudiado:
• Curvas de contornos del cra´neo (figura 2).
• Superficies con representacio´n poligonal del cra´neo (figura 2).
• Superficies suavizadas del cra´neo.
Figura 2: Superficie con representacio´n poligonal del cra´neo y curvas de contorno
En u´ltima instancia, para la metodolog´ıa se requieren las curvas de contorno. En caso
de haber obtenido modelos de superficie, se requiere extraer las curvas por medio de una
herramienta CAD.
3.2.1 Recostruccio´n de la superficie correspondiente al implante
El problema de la reconstruccio´n de un implante se aborda en dos fases: la de la curva
de frontera y la de la superficie del cra´neo.
1. Reconstruccio´n de la curva de frontera del implante craneal: una vez extra´ıdas las
curvas de contorno del cra´neo, a partir de las tomograf´ıas, se procede a obtener la
curva de frontera del implante, dibujando en un sistema CAD una curva tridimen-
sional que pase por los puntos finales de las curvas de contorno en la zona afectada.
En la figura (3) se muestra la reconstruccio´n de la curva de frontera que delimita
el a´rea afectada.
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Figura 3: Reconstruccio´n de la curva de frontera
2. Reconstruccio´n de la superficie del implante: la reconstruccio´n de la superficie del
implante, para la metodolog´ıa propuesta, depende de la ubicacio´n de la zona afec-
tada en el cra´neo, dividida en tres casos diferentes, como se muestra en la figura
(4): zona superior, zonas centrales y zonas de simetr´ıa. Para cada caso corresponde
una te´cnica diferente.
Figura 4: Zonas de reconstruccio´n acorde con la ubicacio´n en el cra´neo
(a) Reconstruccio´n de la superficie del implante cuando la zona afectada es la
parte superior del cra´neo: como la geometr´ıa de la zona superior del cra´neo
presenta un comportamiento suave y sin cambios bruscos de curvatura, es
posible realizar una reconstruccio´n del a´rea dada a trave´s de las curvas de
contorno. Para esto se construye una superficie no recortada a partir de dichas
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curvas. En este tipo de superficie, cuando hay una regio´n sin informacio´n de
curvas, se obtiene la informacio´n a partir de las curvas anteriores y posteriores
a la zona afectada.
Como u´ltimo procedimiento se recorta la superficie con la curva de frontera.
En la figura (5) se muestra la superficie final del implante obtenida por este
me´todo.
Figura 5: Reconstruccio´n de la superficie cuando la regio´n afectada es la zona superior
(b) Reconstruccio´n de la superficie del implante cuando la zona afectada corres-
ponde a una regio´n de simetr´ıa: para estos casos se procede a obtener la in-
formacio´n superficial del hemisferio afectado a partir del hemisferio opuesto,
dando como resultado un implante con un alto grado de detalle.
En esta metodolog´ıa se toman una a una las curvas de contorno. Se identifica
la zona afectada en cada curva buscando el tramo sime´trico en el hemisferio
no afectado. Luego se hace una copia sime´trica de dicho tramo en el hemisferio
afectado. Finalmente, se ajusta la curva para generar un contorno cerrado y
tangente en los puntos de unio´n, como muestra la figura (6).
Figura 6: Reconstruccio´n de los contornos por simetr´ıa
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Este procedimiento se repite para cada uno de los contornos. En este punto
se ha logrado que todas las curvas de contorno del cra´neo sean cerradas, lo
que permite generar, por medio de una herramienta CAD, la reconstruccio´n
completa de toda la superficie craneal. Finalmente, se procede a cortar la
superficie craneal con la curva de frontera. Una superficie de un implante
obtenida por este me´todo se muestra en la figura (7).
Figura 7: Reconstruccio´n por simetr´ıa de curvas
(c) Reconstruccio´n de la superficie del implante cuando la regio´n afectada corres-
ponde a la zona central: la reconstruccio´n realizada por la curva de frontera
es un me´todo aplicable a cualquiera de las zonas del cra´neo. Sin embargo, no
es la ma´s recomendable ya que no garantiza una transicio´n suave y tangencial
entre la superficie del cra´neo y la superficie del implante. Adicionalmente, la
calidad final del implante dependera´ en gran medida del disen˜ador. El implan-
te disen˜ado por esta metodolog´ıa garantiza un perfecto ajuste entre la curva
de frontera del implante y la zona craneal afectada, aunque no pasa lo mismo
con la tendencia de las superficies. En la figura (8) se muestra un ejemplo.
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Figura 8: Reconstruccio´n de la superficie de un implante en la zona central
3.2.2 Disen˜o del montaje para maquinar el implante
1. Posicionamiento de la superficie dentro del montaje: la ubicacio´n espacial para
el maquinado se convierte en uno de los problemas fundamentales por resolver
a la hora de darle mejor utilizacio´n a los recursos empleados durante el proceso
de fabricacio´n. Dependiendo de la posicio´n del implante se afectan las siguientes
variables:
• Cantidad de material a emplear: en caso de usarse materiales de alto costo para
fabricar el implante, como es el caso del titanio, un adecuado posicionamiento
de la superficie del implante puede representar reducciones representativas en
el volumen de material a maquinar.
• Tiempo de maquinado: al ubicar adecuadamente el implante se reduce el vo-
lumen de material a maquinar, y por lo tanto, se reducen las horas–ma´quina
necesarias para obtener la pieza terminada.
• Profundidad cr´ıtica de maquinado: no siempre se cuenta con la herramienta
requerida para maquinar cavidades profundas. En estos casos, se busca mejorar
la posicio´n que represente la menor altura posible a ser maquinada.
Buscando solucionar el problema del posicionamiento se desarrollaron dos apli-
caciones en C/C++: una destinada a minimizar el volumen de maquinado y la
otra a disminuir la profundidad a maquinar. En ambos casos se utilizo´ un me´todo
heur´ıstico de optimizacio´n conocido como Recocido simulado. Dicho algoritmo fue
propuesto por Kirpatrick, Gelatt y Vechien en 1983, utiliza´ndose desde entonces
con e´xito en diversos problemas que implican optimizacio´n.
En las figuras (9) y (10) se muestran ejemplos de mejoramiento de la posicio´n del
implante utilizando estas herramientas.
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Figura 9: Mejoramiento de la posicio´n del implante para disminuir la profundidad a maquinar
Figura 10: Mejoramiento del volumen mediante el cambio de posicio´n espacial del implante
2. Construccio´n del montaje: en una herramienta CAD se disen˜a el montaje para
maquinar el implante. El implante debe quedar unido al montaje por medio de
soportes con el fin de poder maquinar las dos caras del mismo. Los soportes deben
ubicarse perpendiculares al contorno del implante, ya que esto permite mayor acceso
de la herramienta de corte y, por lo tanto, un mejor maquinado. En la figura (11)
se ilustra el disen˜o de un montaje. El modelo tridimensional obtenido corresponde
a la representacio´n de un so´lido a partir de la importacio´n de una superficie tipo
NURBS (Non Uniform Rational B-Splines) desde el sistema CAD modelador de
superficies, utilizando un archivo de intercambio tipo IGES y su solidificacio´n en
el sistema CAD parame´trico tridimensional. En este punto se define el espesor del
implante junto con las venas de soporte y el bloque de apoyo del material (este
paso es opcional y puede realizarse desde el CAD de superficies). A partir de este
modelo tridimensional so´lido, se puede maquinar en una aplicacio´n CAM, integrada
al CAD o mediante la exportacio´n por medio de un archivo de intercambio neutro,
tipo IGES o STEP, a un sistema CAM externo a la aplicacio´n CAD.
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Figura 11: Montaje para maquinar un implante
3. Maquinado del implante: utilizando una herramienta CAM es posible obtener el
co´digo de control nume´rico que permita dirigir el maquinado del implante. Teniendo
en cuenta que para la fabricacio´n de un implante se requiere maquinar las dos caras
opuestas del material, es necesario dividir el procedimiento en cuatro pasos:
(a) Maquinar el implante por un lado.
(b) Llenar con un material que aporte resistencia al montaje la cavidad maquinada
en el paso anterior.
(c) Maquinar el lado opuesto del implante. El resultado de maquinar ambas caras
del implante se muestra en la figura (12).
(d) Extra´ıdo el material de soporte del montaje, se libera el implante cortando los
soportes. Finalmente, se pulen las rebabas dejadas por las uniones del implante
con los refuerzos.
Figura 12: Implante con maquinado completo
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4 Resultados
• Se realizo´ el ana´lisis de varios programas comerciales para el procesamiento de
ima´genes me´dicas tipo DICOM, observando caracter´ısticas, operabilidad, formato
de informacio´n requerida, formatos de salida y/o exportacio´n del programa, facili-
dades de modelacio´n CAD del programa, facilidad de manejo, costos y aprendizaje.
A partir de lo cual se determino´ un proceso de seleccio´n de la aplicacio´n comercial
que mejor cumpl´ıa con las necesidades de procesamiento de la informacio´n para el
disen˜o del implante.
• Se obtuvo una metodolog´ıa so´lida para el disen˜o de implantes craneales personaliza-
dos utilizando sistemas CAD convencionales y comerciales de bajo costo, disponibles
en el medio local. Se logro´ tambie´n desarrollar un procedimiento adecuado para ca-
da una de las zonas del cra´neo. Se dispone ahora, por lo tanto, de un procedimiento
para el disen˜o a partir de las ima´genes me´dicas DICOM.
• Se logro´ desarrollar una aplicacio´n que optimiza el uso del material requerido para el
bloque inicial del implante, al encontrar la posicio´n ma´s adecuada, lo que minimiza
el uso de materia prima en cuanto a espesor.
• Se obtuvieron, a partir del modelo tridimensional desarrollado en el sistema CAD,
las trayectorias para el Centro de Maquinado Vertical de Control Nume´rico Compu-
tarizado, disponible en el Laboratorio de Ma´quinas Herramientas de la Universidad
EAFIT.
• A partir de los co´digos generados en el lenguaje de la ma´quina CNC, se realizo´ el
maquinado de un implante prototipo en una resina polie´ster maquinable con el
fin de verificar la metodolog´ıa desarrollada, el acabado superficial, el proceso de
maquinado y la secuencia de fabricacio´n.
• El prototipo obtenido au´n no es posible implantarlo, dado que no esta´ fabricado en
material biocompatible y requiere de verificaciones adicionales.
• Varios elementos se encuentran au´n en fase de investigacio´n: precisio´n del implante
obtenido con respecto al defecto original del paciente (ana´lisis dimensional y me-
trolo´gico), maquinabilidad de materiales biocompatibles, optimizacio´n del proceso
de fabricacio´n en las ma´quinas CNC, estudio de implantes de mayor complejidad
geome´trica, ana´lisis de intercambio de archivos entre aplicaciones, extensio´n a otras
partes del cra´neo y del cuerpo, procesos adicionales de manejo y esterilizacio´n del
implante, entre otros.
5 Conclusiones
El desarrollo de una metodolog´ıa so´lida y aplicable en el disen˜o y fabricacio´n de implantes
craneales, con el soporte de las tecnolog´ıas CAD/CAM/CNC, permite hacer ma´s asequi-
bles los implantes de alta calidad y precisio´n para aquellas personas de menor poder
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adquisitivo, gracias a la reduccio´n de los costos que implica la produccio´n local de los
mismos.
Adicionalmente, la utilizacio´n de las tecnolog´ıas CAD/CAM/CNC aporta grandes
ventajas comparativas, tanto para el paciente como para el neurocirujano, respecto de
otros me´todos. La utilizacio´n de ima´genes DICOM y la reconstruccio´n de modelos tri-
dimensionales del cra´neo permiten obtener implantes precisos, con un excelente ajuste
superficial entre el cra´neo y el implante. El tiempo de la cirug´ıa disminuye al no tener que
intervenir el cirujano en la obtencio´n de la forma del implante, lo que a su vez reduce los
riesgos de la intervencio´n, ya que el paciente permanece menos tiempo bajo el efecto de
la anestesia, disminuyendo la probabilidad de una complicacio´n durante la intervencio´n.
Por lo tanto, es posible, en el medio local, con las herramientas computacionales
comerciales y las ma´quinas de Control Nume´rico Computarizado disponibles, la fabrica-
cio´n de este tipo de implantes personalizados. La u´nica aplicacio´n adicional especial que
se requiere es un programa para el procesamiento de las ima´genes me´dicas DICOM, el
cual es de un alto costo. Las dema´s aplicaciones CAD y CAM requeridas son de utilizacio´n
normal en nuestro medio.
Fases posteriores de este proyecto involucran la fabricacio´n en materiales biocompati-
bles (titanio, pol´ımeros y/o vitrocera´micos) y los estudios requeridos para su implemen-
tacio´n, en primera instancia, en animales y, a futuro, en seres humanos.
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